PT. TRILUX SUKSES ABADI

Safety Checks/YR : 1

Identifikasi Resiko Bahaya : Physical Med Perf. Checks/YR: 2
KRelompok Risiko : Patient Support PM Checks/YR: 2
Risiko FDA : 1l Safety Insp. Time : 12 Min
Risiko ASHE : 15 Min. Perf./PM Time : 18 Min
Usia Teknis : 10 Tahun Max. Perf./PM Time : 60 Min

AVG. Perf./PM Time : 42 Min
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REF. American Society for Hospital Engineering of the American Hospital Association




Periksa bagian luar
peralatan dari
kerusakan atau

perangkat keras
yang hilang.

Matikan unit, buka
penutup yang dapat
diakses pengguna
dan periksa unit dari
kerusakan.

Periksa interior untuk
tanda-tanda korosi
atau perangkat
keras yang hilang.
Perbaiki sesuai
kebutuhan.

Periksa kabel RF dan
aplikator dari
keretaukan,
kepanasan, atau
kerusakan.

Periksa kabel daya,
pelepas ketegangan,
dan steker untuk
melihat tanda-tanda
kerusakan.

Bersihkan komponen
interior dan eksterior
unit dengan vakum
atau udara
terkompresi.

Periksa komponen
listrik untuk tanda-
tanda panas yang
perlebihan atau
kerusakan.

Periksa korona dan
lengkung pada
pengaturan daya

tinggi.
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Periksa kabel RF dan
aplikator dari
keretakan,
kepanasan, atau
kerusakan.

Menggunakan
diathermy analyzer,
verifikasi output
daya yang benar.

Periksa tabung dan
konektor untuk
tanda-tanda visual
busur. Periksa
pemasangan

Verifikasi operasi unit

yang benar di
scimua modalitas
fungsional

Verifikasi waktu
penyala an daya
dan urutan
penyetelan yang
penar.

Periksa kipas
pendingin dan filter.
Bersihkan dan lumasi

seperlunya.

Verifikasi operasi
yang benar dari
semua tombol,
kontrol, tampilan

dan/atau indikator.

Bersihkan bagian
luar unit termasuk
semud aksesori,
kabel, kontrol dan
tampilan.
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